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применение металлических конструкций для внедрения в организм по-прежнему остается актуаль-
ным, а в некоторых случаях и единственно возможным способом коррекции некоторых патологических 
процессов. однако все металлические изделия при имплантации в организм вызывают ответную реакцию 
иммунной системы. также все металлические имплантаты, независимо от состава и свойств, даже изготов-
ленные из инертных и очень твердых материалов, подвергаются коррозии и разрушению. обычно мелкие 
частицы не вызывают ответных реакций организма, но при большом количестве или появлении крупных 
фрагментов возможно как развитие типичной реакции инородного тела с инкапсуляцией и формировани-
ем гранулем, так и потенцирование ослабления фиксации и дальнейшего разрушения внедренной метал-
лической конструкции. по-видимому, наибольшие перспективы для улучшения результатов применения 
металлических имплантатов имеют клеточные технологии, позволяющие уменьшить выраженность острого 
(при операции имплантации) и хронического (сопровождающего присутствие инородного тела в тканях) 
воспалительного процесса, тем более, что мультипотентные стромальные клетки хорошо адгезируются к 
поверхности большинства искусственных материалов. вместе с этим, в литературе практически отсут-
ствуют данные о влиянии иммунокомпетентных клеток на саму металлическую конструкцию, как быстро 
она будет вызывать реакции инородного тела и подвергаться коррозии при избирательной активации или 
ингибиции тех или иных клеточных элементов. решение этой проблемы позволит не только улучшить ре-
зультаты самой процедуры имплантации, но и управлять процессами интеграции, деградации и отторжения 
различных инородных тел.
Ключевые слова: имплантаты, металлы, осложнения имплантации, частицы коррозии, иммунокомпе-
тентные клетки, мультипотентные стромальные клетки
the use of metalworks for introduction into the organism is still relevant, and in some cases, it is the only 
possible way for corrects some pathological processes. However, all metal products, when implanted into the 
organism, cause a response of the immune system. Also, all metal implants, regardless of their composition and 
properties, even made from inert and very hard materials are subject for corrosion and destruction. typically, 
small particles do not cause organism reactions, but with a large number or the appearance of large fragments, it is 
possible to develop a typical foreign body reaction with encapsulation and granuloma formation, and potentiation 
of weakening of fixation and further destruction of the introduced metal product. 
Apparently, the greatest prospects for improving the results of the use of metal implants are cellular technologies 
that reduce the severity of acute (during implantation surgery) and chronic (accompanying the presence of a foreign 
body in tissues) inflammation, especially since multipotent stromal cells adhere well to the surface of most artificial 
materials. At the same time, the literature almost doesn't contain data about the effects of immune cells on the metal 
structures, how quickly it will cause foreign body reactions and corrode after selective activation or inhibition of 
certain cells. the solution of this problem will allow not only to improve the results of the implantation procedure, 
but also to operate the processes of integration, degradation and rejection of various foreign bodies.
Keywords: implants, metals, implantation complications, corrosion particles, immune cells, multipotent stromal cells
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Введение
за последние несколько десятилетий про-
изошел прогрессивный сдвиг в парадигме, 
заменивший представления об имплантатах 
тела как инертных биоматериалах [1]. реакция 
инородного тела на медицинские устройства 
и материалы, внедренные в организм чело-
века, включающая образование рубцов, фи-
брозной капсулы и возможное отторжение и 
являющаяся давней и серьезной клинической 
проблемой, – это конечная стадия воспали-
тельного процесса и заживления раны после 
имплантации. события при реакциях инород-
ного тела включают адсорбцию белка, адгезию 
моноцитов/макрофагов, слияние макрофагов 
с образованием гигантских клеток инородных 
тел и последствия этих изменений. свойства 
поверхности имплантата играют важную роль 
в модулировании реакции инородного тела в 
первые две-четыре недели после внедрения ме-
дицинского изделия, даже если такая реакция на 
границе раздела ткань/материал присутствует в 
течение всего срока службы имплантата in vivo. 
тканевой ответ может влиять на биосовмести-
мость и безопасность медицинского устройства 
или имплантированного материала и в зна-
чительной мере определяет кратковременные 
и долгосрочные результаты самой процедуры 
имплантации [2, 3].
не существует широко приемлемых, 
общепринятых или безопасных методов 
уменьшения выраженности реакций ино-
родного тела. клинические осложнения, 
возникающие в результате подобных ответов, 
включают обезображивание силиконовых 
протезов и потерю функции таких устройств, 
как имплантированные кардиостимуляторы, 
стенты и шунты. положительная модифика-
ция реакций организма на имплантированные 
материалы, медицинские устройства или ин-
женерные конструкции была бы принципи-
ально важным терапевтическим достижением 
[3]. минимизация реакции инородного тела 
рассматривается как одна из важнейших ис-
следовательских стратегий для имплантатов, 
особенно когда они предназначены для таких 
органов, как мозг [4].
Цель. в связи с  необходимостью улучше-
ния результатов имплантации металлических 
изделий в организм пациентов и животных, 
был проведен поиск в базах данных «Pubmed» 
и «Pubmed Health» литературы, которая мо-
жет служить источником идей для разработки 
и внедрения новых имплантатов, методов 
модификации их поверхности и изменения 
реактивности реципиентного организма.
Морфологические изменения тканей рядом 
с металлическими конструкциями
изучение процессов интеграции живых 
тканей и искусственных материалов в различ-
ных условиях имеет большое значение для каче-
ства жизни пациентов, нуждающихся в приме-
нении различных имплантатов в травматологии 
и ортопедии, восстановительной медицине и 
стоматологии. достаточно много имплантатов 
изготавливают из металлов, их широкое при-
менение обусловлено прочностью, жесткостью, 
коррозийной и износостойкостью [5]. методом 
световой микроскопии исследовали в течение 3 
месяцев ткани, непосредственно прилегающие 
к имплантату из никелида титана (tiNi), по-
сле создания искусственного запирательного 
сфинктера при реконструктивной операции по 
поводу противоестественного заднего прохода. 
использование данного материала не вызы-
вает значительных патологических изменений 
в окружающих тканях человека, по крайней 
мере, в течение указанного срока, о чем сви-
детельствует отсутствие выраженных признаков 
воспалительной и аллергической реакции [6].
в настоящее время одной из основных про-
блем применения металлических имплантатов 
для замены кости является достижение модуля 
упругости, близкого к модулю кортикальной 
кости человека, а также обеспечение адекват-
ного взаимодействия с окружающей тканью 
без или со сниженной выраженностью реакций 
инородного тела in vivo [7].
после хирургического размещения мини-
атюрных титановых имплантатов в диафизе 
бедренных костей мыши был найден прямой 
контакт кости с поверхностью имплантата, что 
является основным доказательством остеоин-
теграции. кроме того, обширная поверхность 
имплантата была непосредственно связана с 
регенерированным костным мозгом в течение 
не менее 18 недель. некоторые клетки кост-
ного мозга, образующие неполный слой при 
контакте с титановой поверхностью, имели 
морфологические характеристики макрофагов 
и гигантских многоядерных клеток [8].
исследована миграция твердых продуктов 
коррозии из модульного соединения частей 
искусственного бедренного сустава (головка 
из сплава кобальта и хрома, соединенная со 
стержнем из кобальта и хрома или титана) в 
перипротезные ткани. устройства и ткани были 
изучены в среднем через шестьдесят четыре 
месяца (от восьми до девяноста семи месяцев) 
после артропластики. твердые продукты кор-
розии были идентифицированы в виде частиц в 
перипротезных тканях уже через восемь месяцев 
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после операции, размер фрагментов варьировал 
от менее одного до 500 микрометров. Части-
цы присутствовали в гистиоцитах или были 
окружены гигантскими клетками инородных 
тел в псевдокапсуле тазобедренного сустава, 
в оболочках границы имплантата с бедренной 
костью, в местах бедренных эндостальных 
эрозий с или без ослабления бедренного ком-
понента [9].
проведено гистологическое исследование 
тканей, прилегающих к протезам из титанового 
сплава (ti-6Al-4v) и сверхвысокомолекуляр-
ного полиэтилена, после 9 неудачных полных 
артропластик тазобедренных суставов. среднее 
время, в течение которого протез находился в 
ткани, составляло 33,5 месяца (от 11 до 57 ме-
сяцев). в псевдокапсулярной ткани отмечена 
выраженная гистио- и плазмоцитарная реакция. 
клетки пограничного слоя содержали большое 
количество металлических частиц. в 5 наблюде-
ниях найдены фрагменты полиэтилена и укре-
пляющего цемента с сопутствующей реакцией 
гигантских клеток инородных тел. бедренный 
компонент имплантата, изготовленный из ти-
танового сплава, может подвергаться сильному 
износу свободной поверхности с локальным 
выделением потенциально токсичного метал-
лического дебриса в окружающие ткани [10].
движение на границе раздела между ко-
стью и цементом, а также разрушение цемента 
из полиметилметакрилата могут привести к 
фрагментации изделия. образцы тканей 17 
пациентов с цементированным общим эндо-
протезом тазобедренного сустава с остеолизом 
и ослаблением имплантата в бедренной кости 
были обработаны для гистологии, микроскопи-
чески исследованы и полуколичественно оце-
нены. были обнаружены крупные гранулемы 
инородных тел на границе между костью и це-
ментом и в суставной капсуле. в гистиоцитах и 
гигантских клетках инородных тел содержались 
частицы полиметилметакрилата и полиэтилена, 
среди которых преобладал фрагментирован-
ный костный цемент. Гранулематозная ткань 
проникала в костные каналы и пространства 
костного мозга и вызывала резорбцию окружа-
ющей кости. за запуск процесса очаговой ре-
зорбции кости могут быть ответственны только 
частицы полиметилметакрилата, по-видимому, 
остеолиз начинается в месте, где начинается 
распад костного цемента. в случаях, когда в 
ткани были обнаружены частицы полиэтилена 
в дополнение к фрагментированному костному 
цементу, износ имплантата был увеличен за счет 
захвата частиц полиметилметакрилата между 
движущимися суставными поверхностями. та-
ким образом, фрагментация костного цемента 
и истирание полиэтилена усиливают друг друга. 
Частицы костного цемента способствуют износу 
полиэтилена, что, в свою очередь, способствует 
образованию гранулемы, резорбции кости и по-
следующей дезинтеграции костного цемента [11].
после артропластики в течение всего срока 
службы имплантата постоянно генерируются 
частицы износа. поскольку мультипотентные 
стромальные клетки (мск) и остеопрогенито-
ры из костного мозга являются предшественни-
ками остеобластов, реакция этих клеток на ча-
стицы износа имеет решающее значение как для 
начальной остеоинтеграции имплантатов, так и 
для текущей регенерации перипротезного ложа. 
Частицы размером менее 5 мкм могут подвер-
гаться фагоцитозу зрелыми остеобластами, что 
может оказывать неблагоприятное влияние на 
их жизнеспособность, пролиферацию и функ-
цию. металлические и полимерные частицы 
в нетоксичных дозах стимулируют выделение 
провоспалительных факторов больше, чем 
керамические частицы аналогичного размера. 
высвобождаемые факторы ингибируют маркеры 
формирования кости и способны стимулировать 
опосредованную остеокластами ее резорбцию. 
мск и остеопрогениторы также сильно под-
вержены воздействию частиц износа. Частицы 
титана и полиметилметакрилата ингибируют 
жизнеспособность и пролиферацию костных 
клеток и снижают маркеры формирования 
кости в зависимости от дозы и длительности 
контакта [12].
металлический стержень полностью заме-
ненного бедра переносит нагрузку и противо-
стоит усталости, но подвергается электрохими-
ческой коррозии. атомы металлов действуют 
как гаптены, индуцируют иммунные ответы 
т-хелперов 1 типа и усиливают перипротезный 
остеолиз. Жесткие металлические импланта-
ты не обладают такой же эластичностью, как 
окружающая кость. Циклическая нагрузка и 
отсутствие поддержки связок приводят к меха-
ническому повреждению и реперфузионному 
повреждению, ишемии и образованию нежиз-
неспособных частиц на поверхностях костей, 
что ускоряет износ полиэтилена как третьего 
тела. хирургическое повреждение и микро-
подвижность вызывают образование фиброзной 
капсулы на поверхности раздела. насосное дей-
ствие циклически нагруженных суставов и волн 
давления синовиальной жидкости расслаивает 
границу раздела имплантат-хозяин и переносит 
частицы полиэтилена и провоспалительные 
медиаторы к границе раздела. из-за своей 
локализации вблизи кости воспаление ино-
родного тела на границе раздела стимулирует 
остеокластогенез и потерю костной ткани [13].
© и.в.  майбородин с соавт.  тканевые реакции при имплантации металлов
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описан случай агрессивного гранулема-
тозного процесса вокруг протеза бедра, такие 
изменения имитировали опухоль. в гранулеме 
найдены мононуклеарные клетки и частицы 
износа металла. агрессивные гранулематозные 
изменения могут быстро нарастать, поэтому 
вскоре после постановки диагноза показана 
ревизионная операция [14].
о подобном случае сообщают m. Sakamoto 
et al. [15], морфологическое исследование по-
казало наличие в псевдоопухоли гистиоцитов, 
содержащих металлические частицы, боль-
шого числа плазматических клеток и CD8+ 
клеточных элементов. количественный анализ 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой показал, что 
основным источником металлического дебриса 
в псевдоопухоли был бедренный имплантат, 
который был сделан из титанового сплава, а не 
сломанный штифт, который был изготовлен из 
сплава кобальт-хрома.
местный иммунопатологический ответ был 
проанализирован у 6 пациентов при проведе-
нии диагностических мероприятий в области 
полного протеза тазобедренного сустава из-за 
агрессивного гранулематозного поражения и 
у 6 пациентов при ревизии из-за ослабления 
фиксации имплантата. агрессивные грану-
лемы состояли из хорошо организованной 
соединительной ткани, содержащей гистио-
цитарно-моноцитарную и фибробластическую 
реактивную зоны. Гранулемы были в высшей 
степени васкуляризованы, во многих местах 
наблюдали ворсинчатые структуры. напротив, 
при общем ослаблении протеза была найдена 
плотная соединительная ткань. иммуногисто-
логическая оценка показала, что большинство 
клеток в агрессивной гранулематозной ткани 
были многоядерными гигантскими клетками 
с C3bi-рецептором и неспецифическими эсте-
раз-позитивными моноцит-макрофагами. эта 
цитологическая находка предполагает развитие 
реакции типа инородного тела, совместимой с 
быстро прогрессирующей литической природой 
поражения, которая была подтверждена рент-
генологически. существовала четкая разница 
между агрессивным гранулематозом и более рас-
пространенным поражением, сопровождающим 
расшатывание протеза, а именно – относитель-
ное отсутствие активированных фибробластов 
при гранулематозе. возможно, что гранулематоз 
включает расцепление нормальной последова-
тельности моноцитарно-макрофагального опос-
редованного клиренса инородного материала и 
тканевого дебриса, за которым обычно следует 
синтез и ремоделирование внеклеточного ма-
трикса фибробластами [16, 17].
с расшатыванием общих протезов тазо-
бедренного сустава связана интерстициаль-
ная коллагеназа фибробластного типа. при 
агрессивном гранулематозном типе реакции 
на имплантат коллагеназа была обнаружена в 
большинстве фибробластоподобных и макро-
фагоподобных клеток, включая многоядерные 
гигантские клетки и эпителиоидные клетки в 
перипротезной ткани. коллагеназа была также 
обнаружена в эндотелиальных клетках капил-
ляров и посткапиллярных венул в хорошо ва-
скуляризированной гранулематозной ткани [17].
в настоящее время известно два преоб-
ладающих типа тканевых реакций на частицы 
износа имплантированного металла: неспе-
цифический макрофаг-опосредованный гра-
нулематозный ответ и лимфоцит-доминантный 
ответ, который обладает иммунологической 
памятью и опосредован т-клетками. задержка 
реакции типа гиперчувствительности может 
ускорить асептическое ослабление имплантатов 
при артропластике. интраоперационно из 27 
обследованных пациентов перипротезный ме-
таллоз наблюдали в двенадцати случаях (реви-
зия из-за боли и/или остеолиза; у одного паци-
ента были периодические вывихи), образование 
бурсы (псевдотумор) отмечено в 13 случаях, 
имплантат вертлужной впадины был ослаблен 
у 11 пациентов, бедренный стержень – у 5, а 
оба компонента – также в 5 наблюдениях. об-
разцы ткани анализировали микроскопически и 
определяли содержание металла (Co, Cr и Ni). 
общая концентрация металлов в перипротезной 
ткани составляла от 1,4 до 4604,0 мкг/г. Гисто-
логически наблюдали макрофаги, содержащие 
металлические частицы, а также диффузную и 
периваскулярную лимфоцитарную инфильтра-
цию. также обнаружили экссудацию фибрина. 
в тканях, которые проявляли преимущественно 
лимфоцитарный ответ, среднее содержание ме-
таллов составляло 222,2±52,9 мкг/г, тогда как 
в тканях, которые отвечали макрофагальными 
реакциями, концентрация металлов была равна 
3,0±0,9 мкг/г; эта разница была статистиче-
ски значимой (р=0,001). среднее содержание 
металлов в сыворотке крови существенно не 
различалось между этими двумя подгруппами 
(60,7±13,4 против 43,7±3,8 мкг/л соответствен-
но, р=0,105). возможно, что содержание метал-
ла в перипротезной ткани, но не в сыворотке, 
является предиктором типа тканевой реакции 
на частицы износа металла [18].
таким образом, все металлические им-
плантаты, независимо от состава и свойств, 
подвергаются коррозии и разрушению, о чем 
свидетельствует наличие мелких фрагментов 
металла в периимплантатных тканях. обычно 
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такие мелкие частицы не вызывают ответных 
реакций организма, но при большом количестве 
или появлении крупных фрагментов возможно 
как развитие типичной реакции инородного 
тела с инкапсуляцией и формированием гра-
нулем, так и потенцирование ослабления фик-
сации и дальнейшего разрушения внедренной 
металлической конструкции.
Клеточные и цитокиновые основы реакций 
организма на металлические имплантаты
клинические и фундаментальные научные 
данные о клеточных и молекулярных меха-
низмах, посредством которых частицы износа 
имплантатов стимулируют воспалительный 
ответ хозяина, позволяют глубже понять па-
тофизиологию перипротезной потери кости. 
взаимодействия между этими частицами, 
макрофагами, остеобластами, мск костного 
мозга, фибробластами, эндотелиальными клет-
ками и т-клетками способствуют выработке 
провоспалительных и проостеокластогенных 
цитокинов, таких как фактор некроза опухоли 
(tumor necrosis factor, tNF) -α, RANKL1, про-
стагландин е2 (PGE2), интерлейкины (iL) -1, 
-6 и -8. эти цитокины не только способствуют 
остеокластогенезу, но и влияют на остеоге-
нез, которым управляют остеопрогениторные 
клетки. Генетические вариации TNF-α, iL-1 и 
FRZB2 могут приводить к незначительным из-
менениям в функции гена, влияя на серьезность 
перипротезного воспаления и потерю костной 
массы [19].
1RANKL – цитокин из семейства tNF 
(tNFSF11). является ключевым фактором 
дифференцирования и активации остеокластов. 
кроме этого, RANKL играет роль в иммунной 
системе: белок экспрессируется на т-хелперах и 
вовлечен в созревание и выживание дендритных 
клеток. активация т-лимфоцитов приводит к 
индукции экспрессии цитокина, повышению 
остеокластогенеза и потере костной ткани. кро-
ме этого, RANKL активирует антиапоптозную 
киназу и, таким образом, может играть роль в 
регуляции апоптоза.
2FRZB (Secreted Frizzled Related Protein 3, 
SFRP3) является Wnt-связывающим белком, 
особенно важным в эмбриональном развитии. 
этот белок экспрессируется в хондроцитах, что 
делает его необходимым для развития скелета 
у зародыша и плода. FRZB локализуется во 
внеклеточной плазматической мембране. FRZB 
был первоначально идентифицирован как хон-
дрогенный фактор во время морфогенеза кости 
и описан как новый маркер мезенхимальных 
клеток, происходящих из нервного гребня.
ткань вокруг протезов при тазобедренной 
артропластике имеет синовиальную оболочку, 
состоящую из клеток, продуцирующих iL-1 и 
PGE2, которые стимулируют резорбцию кости. 
было обнаружено, что частицы титанового 
сплава, а также сплав кобальт-хром и поли-
этилен усиливают гистиоцитарный ответ и 
продукцию указанных цитокинов [20].
первоначально хорошо фиксированные 
имплантаты при полном эндопротезировании 
тазобедренного сустава в долгосрочной пер-
спективе подвержены ослаблению. многие 
цитокины могут способствовать асептическому 
остеолизу тканей вокруг искусственных суставов 
из-за рекрутирования и/или активации остео-
кластов. в этом отношении tNF-α играет клю-
чевую роль, поскольку он усиливает регуляцию 
iL-1 и iL-6 и гранулоцитарно-макрофагального 
колониестимулирующего фактора (granulocyte-
macrophage colony stimulating factor, Gm-CSF). 
tNF-α был обнаружен в фибробластах и эн-
дотелиальных клетках сосудов перипротезных 
тканей, но присутствие tNF-α в макрофагах в 
основном совпадает с регионами, содержащими 
фрагменты разрушенных имплантатов [21].
Частицы износа имплантатов, как опсо-
низированные факторы, регулируют прайми-
рование макрофагов, их поляризацию (m13, 
m2, m17 и mreg) и активацию. моноциты 
CD14+ в нормальных условиях и моноциты 
CD16+ при воспалении дифференцируются в 
гигантские клетки инородных тел/остеокласты 
или воспалительные дендритные клетки. та-
кими опсонинами могут быть патогенные или 
микробные молекулярные структуры, но при 
асептическом расшатывании обычно это моле-
кулярные паттерны, связанные с металлозом и 
повреждением тканей. как Ni2+, так и его сосед 
по периодической таблице Co2+ могут напря-
мую активировать 4 толл-подобный рецептор 
в качестве имитатора липополисахаридов [22].
3in vitro, под воздействием экзогенных 
стимулов, макрофаги могут активироваться. 
активация сопровождается существенным из-
менением профиля экспрессии генов и форми-
рованием клеточного фенотипа, специфичного 
для каждого типа стимулов. исторически пер-
выми были открыты два во многом противо-
положных типа активированных макрофагов, 
которые по аналогии с th1/th2 назвали m1 и 
m2. макрофаги типа м1 дифференцируются 
ex vivo при стимуляции предшественников 
интерфероном-γ, при участии фактора транс-
крипции StAt1 [23]. макрофаги типа м2 
дифференцируются ex vivo при стимуляции 
iL-4 (через StAt6).
4толл-подобные рецепторы (toll-like 
© и.в.  майбородин с соавт.  тканевые реакции при имплантации металлов
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receptor, tLR) – класс клеточных рецепторов 
с одним трансмембранным фрагментом, ко-
торые распознают консервативные структуры 
микроорганизмов и активируют клеточный 
иммунный ответ; играют ключевую роль во 
врожденном иммунитете. в неактивном со-
стоянии толл-подобные рецепторы находятся 
в мембране в мономерном состоянии. при 
активации они димеризуются, что приводит к 
последующей передаче сигнала внутрь клетки. 
в целом толл-подобные рецепторы являются 
одними из наиболее мощных клеточных ген-
ных модуляторов.
можно отметить, что все металлические 
изделия при имплантации в организм вызывают 
ответную реакцию иммунной системы, выра-
жающуюся в активации иммунокомпетентных 
клеток и изменении их цитокинового профиля. 
постепенное разрушение имплантатов, появ-
ление частиц их коррозии в тканях усиливает 
ответные реакции организма. вместе с этим в 
литературе практически отсутствуют данные о 
влиянии иммунокомпетентных клеток на саму 
металлическую конструкцию, как быстро она 
будет подвергаться коррозии при активации или 
супрессии тех или иных клеточных элементов.
Перспективы применения металлических 
изделий в качестве имплантатов
включение мск в регенеративную ме-
дицину открывает множество новых проблем 
имплантологии. Глубокое понимание того, 
как иммунная система взаимодействует с эти-
ми клетками и как различные материалы или 
тканеинженерные конструкции влияют на эти 
взаимодействия, может оказаться решающим 
для безопасности, биосовместимости и функци-
онирования внедряемых в организм устройств 
или систем [2].
биоматериалы на основе Zn появились 
в качестве перспективных новых типов био-
разрушаемых металлов, применимых в орто-
педических устройствах, сердечно-сосудистых 
стентах и других медицинских изделиях. по 
сравнению с другими разлагаемыми металли-
ческими биоматериалами (например, на основе 
mg или Fe) биоматериалы с Zn имеют более 
подходящую скорость коррозии без выделе-
ния газообразного водорода. механические 
свойства чистого Zn недостаточно сильны 
по сравнению со стандартным эталонным 
сплавом mg (AZ31), но значительно улучша-
ются (микротвердость >70 кг/мм2, прочность 
>220 мпа, удлинение >15%) после легирова-
ния Sr или mg (1,5%), что превосходит мини-
мальные критерии для конструкции несущих 
устройств. скорость коррозии биоматериалов 
на основе Zn составляла около 0,4 мм/год, 
что значительно медленнее, чем у AZ31. оце-
ненные жизнеспособность и пролиферация 
трех различных первичных клеточных линий 
человека оказались более благоприятными для 
биоматериалов на основе Zn, чем для AZ31 с 
использованием как прямых, так и косвенных 
методов культивирования. адгезия и активация 
тромбоцитов на материалах на основе Zn были 
значительно менее выражены, чем на AZ31. 
коэффициент гемолиза эритроцитов (<0,5%) 
после инкубации с материалами на основе Zn 
также был значительно ниже стандарта (5%). 
кроме того, биоматериалы на основе Zn спо-
собствовали остеогенному дифференцирова-
нию мск, вызывая процесс минерализации 
внеклеточного матрикса. испытания на жи-
вотных in vivo с использованием подкожной, 
костной и сосудистой имплантации показали, 
что острая токсичность и иммунный ответ био-
материалов на основе Zn были минимальными 
и умеренными, сопоставимыми с таковыми у 
AZ31. обширной гибели клеток и реакций на 
инородное тело не наблюдали [24].
на культивируемых in vitro мск костного 
мозга крысы изучали влияние физико-хими-
ческих свойств tiNi с приповерхностными 
слоями, модифицированными ионами Si 
или ta. методами лазерной сканирующей 
микроскопии, световой микроскопии, ми-
тохондриального тетразолиевого теста по-
казано, что ионно-плазменная модификация 
приповерхностных слоев tiNi ионами Si или 
ta улучшает цитосовместимость указанного 
соединения и не оказывает цитотоксического 
действия [5].
по-видимому, наибольшие перспективы 
для улучшения результатов применения ме-
таллических имплантатов имеют клеточные 
технологии, тем более, что мск хорошо 
адгезируются к поверхности большинства ис-
кусственных материалов, которые не обладают 
цитотоксическим эффектом. за счет адсорбции 
на поверхности внедряемых изделий мск или 
их экзосом, обладающих иммуномодуляторным 
действием [25, 26, 27], можно уменьшить выра-
женность острого (при операции имплантации) 
и хронического (сопровождающего присутствие 
инородного тела в тканях) воспалительного 
процесса. супрессия активности воспали-
тельной реакции может ускорить интеграцию 
металла в организм и уменьшить повреждение 
периимплантатных тканей лизосомальными 
ферментами лейкоцитов и, следовательно, 




можно сделать заключение, что все метал-
лические изделия при имплантации в организм 
вызывают ответную реакцию иммунной систе-
мы, выражающуюся в активации иммунокомпе-
тентных клеток и изменении их цитокинового 
профиля. также все металлические имплан-
таты, независимо от состава и свойств, даже 
изготовленные из инертных и очень твердых 
материалов, подвергаются коррозии и разруше-
нию, о чем свидетельствует наличие фрагментов 
металла в периимплантатных тканях. обычно 
мелкие частицы не вызывают ответных реакций 
организма, но при большом количестве или 
появлении крупных фрагментов возможно как 
развитие типичной реакции инородного тела 
с инкапсуляцией и формированием гранулем, 
так и потенцирование ослабления фиксации 
и дальнейшего разрушения внедренной ме-
таллической конструкции. вместе с этим в 
литературе практически отсутствуют данные о 
влиянии иммунокомпетентных клеток на саму 
металлическую конструкцию, как быстро она 
будет подвергаться коррозии при избиратель-
ной активации или ингибиции тех или иных 
клеточных элементов.
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